Назначение

Citofil-Ca  предназначен к применению в терапевтической стоматологии для постоянного пломбирования каналов всех групп зубов методом одной пасты при лечении воспалительных процессов в периодонте.

Свойства

Citofil-Ca  представляет собой рентгеноконтрастный текучий композит двойного отверждения, состоящий из основной и катализаторной пасты. Материал содержит оксид кальция, который при взаимодействии с влагой долгое время поддерживает щелочную среду (рН 11-12) в канале зуба. Материал имеет способность к ограниченному расширению от 0,5 % до 2,5 %.

Отверждается под действием света и окислительно-восстановительных инициаторов.

Рабочее время при температуре плюс 20-25˚С составляет от 10 до 15 минут. Глубина отверждения при засветке 30 с не менее 2 мм, остальная масса полимеризуется в течение 10-20 мин химическим путем при температуре плюс 37˚С. Материал обладает достаточной адгезией к дентину зуба без применения специального адгезионного агента, не оказывает токсического действия на окружающие ткани и не рассасывается. 

При необходимости отвердевший материал легко удаляется из канала после обработки средством для распломбирования  Dimesol.

Способ применения

Корневой канал обрабатывают обычным способом инструментально и медикаментозно. Высушивают сжатым воздухом.

На блокнот для смешивания или стекло выдавливают из шприцев примерно равные по объему количества основной и катализаторной паст. Пасты тщательно смешивают в течение 20 - 30 с до получения однородной массы. Заполняют с помощью каналонаполнителя полученной смесью корневой канал.

Материал засвечивают фотополимеризатором с галогеновой лампой мощностью 75 Вт в течение 30 с (расстояние световода от поверхности должно быть не более 5 мм). После рентгеновского контроля заполнения каналов приступают к пломбированию зуба.

Внимание! Катализаторная паста светоотверждаемая. Сразу после отбора порции пасты шприц закрывать колпачком.

Распломбирование

Механическим путем максимально расширяют камеру и вход в каналы и помещают ватный тампон, смоченный жидкостью Dimesol  в корневой канал. Слегка спрессовывают тампон, после чего закрывают полость временной пломбой до следующего приема.

Через 1 - 3 дня вскрывают временную пломбу и проводят распломбирование размягченной пасты механическим путем. После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить для подготовки к последующему пломбированию.

Условия хранения и маркировка 

Условия хранения

Citofil-Ca хранят в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Для лучшего сохранения свойств материала рекомендуется использовать холодильник с температурой +5˚С. 

Маркировка

Символ [image: image1.emf]

 указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице указывает номер  свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

Призначення

Citofil-Ca призначений до застосування у терапевтичній стоматології для постійного пломбування каналів усіх груп зубів методом однієї пасти при лікуванні запальних процесів у періодонті.

Властивості

Citofil-Ca представляє собою рентгеноконтрасний текучій композит подвійного твердіння, який складається з основної і каталізаторної паст. Матеріал містить оксид кальцію, який при взаємодії з вологою тривалий час підтримує лужне середовище (рН 11-12) в каналі зубу.  Матеріал має здібність до обмеженого розширення від 0,5 % до 2,5 %.

Твердіє під впливом світла та окисно-відновлюючих ініціаторів.

Робочий час при температурі плюс 20-25˚С складає від 10 до 15 хвилин. Глибина твердіння при засвітлюванні 30 с не менш, як 2 мм. Решта маси полімеризується протягом 10-20 хвилин хімічним шляхом при температурі плюс 37˚С. Матеріал володіє достатньою адгезією до дентину зуба без застосування спеціального адгезійного агенту, не чинить токсичної дії на оточуючі тканини та не розсмоктується. 

При необхідності затверділий матеріал легко видаляється з канала після обробки засобом для розпломбування Dimesol.
Спосіб застосування

Кореневий канал обробляють звичайним засобом інструментально та медикоментозно. Висушують стисненим повітрям.

На блокнот для змішування або на скло видавлюють зі шприців приблизно рівні по об`єму кількості основної та каталізаторної паст. Пасти ретельно змішують протягом 20 - 30 с до отримання однорідної маси. Заповнюють за допомогою каналонаповнювача отриманою суміщю кореневий канал.

Матеріал засвітлюють фотополімеризатором з галогеновою лампою міцністю 75 Вт протягом 30 с (відстань світловода від поверхні повинна бути не більше, як 5 мм). 

Після проведення рентгенівського контролю заповнення каналів розпочинають пломбування зуба.

Увага! Каталізаторна паста світлотверднуча. Відразу після відбору порції пасти шприц закривати ковпачком.

Розпломбування

Механічним шляхом максимально розширюють камеру та вхід у канали та розміщюють ватяний тампон, зволожений рідиною Dimesol у кореневому каналі.  Злегка спресовують тампон, після чого закривають порожнину тимчасовою пломбою до наступного прийому.

Через 1 - 3 дні розкривають тимчасову пломбу та проводять розпломбування розм`якшеної пасти механічним шляхом. Після розпломбування канал слід промити, знежирити та просушити для підготовки до наступного пломбування. 

Умови зберігання та маркування 

Умови зберігання

Citofil Ca  зберігають в упаковці підприємства-виробника у закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів, прямих сонячних променів та на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів. Для кращого зберігання властивостей матеріалу рекомендується використовувати холодильник з температурою +5˚С. 

Маркування
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вказує рекомендуємий кінцевий термін використання виробу.

Символ  СР  у таблиці зазначає номер свідоцтва про державну реєстрацію та дату його видачі.
