Назначение

Универсальная полировальная паста DiapolTM-1.20 предназначена для быстрого и эффективного полирования пломб и реставраций из композиционных материалов, а также керамических облицовок коронок, фарфоровых зубов и металлических элементов мостовидных протезов.

Характеристики

Универсальная полировальная паста DiapolTM-1.20 изготовлена на основе синтетических алмазов с дисперсностью 1мкм. Паста имеет нейтральный светло-серый цвет, сладковатый вкус, гелеобразную консистенцию, не растекается, не обладает каким-либо запахом. Паста DiapolTM-1.20 легко смывается водой.

Продолжительность полирования композитов обычно составляет10-20 с, керамики – 1-1,5 минуты.

Методика применения

Элементы металлических и металлокермических протезов вне полости рта необходимо полировать с применением фетровых или войлочных дисков.

Обработку поверхности композиционных материалов выполняют сначала шлифовальными головками и дисками (апроксимальных поверхностей) с более крупным абразивом, затем средним и, наконец, самым мелким. После такой обработки поверхность должна приобрести равномерно матовый вид.

Полирование выполняют при помощи резиновых головок с внутренними ребрышками фирмы "Целит" (Воронеж) или других производителей, применяя ватные тампончики, вставленные в полировальную головку или войлочные микрофильцы. Тампончики изготавливают самостоятельно из плотно скатаных ватных турунд путём порезки последних на цилиндрики длиной примерно 5 мм.

Смоченный водой тампончик пинцетом вставляют в резиновую головку так, чтобы он немного выступал наружу. При закреплении тампончика в резиновой головке избыточное количество воды отжимают или просушивают сжатым воздухом. Необходимо следить за тем, чтобы тампончик плотно фиксировался внутренними рёбрышками резиновой головки. Перед началом полирования тампончик не должен быть сухим.

Обработку проводят при помощи углового наконечника на скорости 5-6 тыс. оборотов в минуту. Небольшое количество пасты DiapolTM-1.20 наносят на полируемую поверхность и с лёгким нажимом полируют 10 с. После этого тампончик или микрофильц увлажняют капелькой воды из шприца, наносят пасту снова и продолжают полирование ещё 5-10 с. Керамику в общей сложности полируют 1 - 1,5 минуты. По завершению обработки поверхность протирают влажным ватным шариком, а затем промывают водой от стоматологической установки. Блеск реставрации контролируют в сухом состоянии.

Условия и сроки хранения

Пасту DiapolTM-1.20 следует хранить в упаковке изготовителя при температуре от + 5 до + 25С. Гарантийный срок хранения 18 месяцев от даты изготовления.

