Назначение
LATEFIL применяется в стоматологической практике для пломбирования зубов с кариозными поражениями всех классов по Блэку, для восстановления анатомической формы и устранения косметических дефектов зубных рядов.

Состав
1 г LATEFIL содержит:

2,2,-бис-[4-(2-гидрокси-3-метакрилоилокси-пропокси)фенил]пропан, Бис-ГМА - 0,09 г;

уретандиметакрилат, УДМА - 0,06 г;

триэтиленгликольдиметакрилат, ТЭГДМА - 0,05 г;

силанизированное особо мелкозернистое барийалюминий-боросиликатное стекло - 0,77 г;

пирогенетический диоксид кремния - 0,02 г.

Технические характеристики наполнителя:

- средний размер частиц - 0,7 мкм;

- максимальный размер частиц - 3,0 мкм;

- содержание наполнителя - 64,0 об.%.

Свойства
LATEFIL относится к группе микрогибридных композитов химического отверждения. Рабочее время композиции после смешивания основной и катализаторной паст в соотношении 1:1 по объему составляет при комнатной температуре 1,5...3 минуты. Продолжительность отвердевания пломбы при температуре полости рта (30...32)0С - 1...3 минуты после помещения материала в пломбируемый зуб.

LATEFIL выпускается следующих  цветовых оттенков по шкале VitaTM Classic: А2, А3, А3,5, В1, С2,  D3, ОА2 и ОА3. 

В комплект LATEFIL входят: паста зафасованная в винтовые шприцы по 4 г или в банки по 15 г, универсальный дентин-эмалевый адгезив Latebond-SC, 37% травильный гель на основе ортофосфорной кислоты, вспомогательные приспособления.

Пломбы из LATEFIL характеризуются низким водопоглощением, высокой твердостью, цветостабильностью и рентгеноконтрастностью. Благодаря повышенной прозрачности и отличной полируемости LATEFIL  пригоден для реставрации передних зубов.

Способ применения
Подбор цвета пломбировочного материала
Подбор цвета выполняют после очистки эмали от зубного налета мягким абразивом (пемза, мел), сравнивая зуб пациента с образцом расцветки Vita или из системного комплекта LATEFIL (лучше - при естественном освещении). Во время процедуры зуб должен быть влажным. 

Подготовка кариозной полости
Зуб изолируют от слюны коффердамом или ватным валиком. Кариозную полость обрабатывают по общепринятой для композитов методике с некоторыми уточнениями: финировку краев эмали выполнять под углом к вертикали 30...450 примерно наполовину ее толщины, выполнение обратного конуса и других элементов для механического удержания пломбы не требуется. После окончания обработки полость тщательно промывают и сушат чистым сжатым воздухом. 

При малой остаточной толщине стенки пульпарной камеры в зависимости от показаний применяют прокладки на основе гидроокиси кальция Replex-SC и/или изолирующие прокладки из стеклоиономерного,  поликарбоксилатного цемента или композиционного цемента  Reoliner-SC 
Внимание! Не допускается применять прокладки, содержащие эвгенол. Подготавливаемая полость должна быть чистой и сухой.
Травление эмали и дентина
Необходимое количество геля выдавливают из шприца через канюлю в кювету, на стекло или непосредственно на обрабатываемую поверхность зуба сначала на эмаль, а через 15 с на дентин.  Нанесенный гель распределяют на обрабатываемой поверхности гладилкой и кисточкой. Выдержка геля на эмали 30 с, а на дентине должна составлять 15 с. По истечении времени обработки травильный гель тщательно смывают в течение 10...15 с струей воды под давлением и сушат сжатым воздухом. В случае загрязнения полости слюной или кровью выполняют повторное травление в течение 15 с.

Канюлю после использования промывают водой при помощи шприца, а после непосредственной аппликации - еще и дезинфицируют.

Нанесение адгезива

По одной капле основной и катализаторной жидкости адгезива помещают в кювету и быстро в течение 10...12 с перемешивают их шпателем. Готовый адгезив сразу же наносят микроаппликатором на протравленную поверхность зуба и стенки кариозной полости "втирающими" движениями в течение 10...20 с, затем продувают сжатым воздухом еще 10...15 с. Пломбировочный материал можно вносить в полость сразу после сушки, не ожидая окончательного отверждения адгезива. Кювету и шпатель от адгезива следует очищать до его отверждения спиртом.

Смешивание пломбировочного материала

На блокнот для смешивания выдавливают из шприца или отбирают из банки  примерно равные по объему количества основной и катализаторной паст. Пасты тщательно смешивают шпателем в течение 20...30 с до получения однородной массы, которая пригодна для пломбирования в течение 1,5...2 минут.

Следует учитывать, что рабочее время и время отверждения материала изменяются в зависимости от температуры помещения, продолжительности и качества смешивания паст. Оптимальная рабочая температура 20-210С, при повышении температуры с 17-180С до 22-230С рабочее время сокращается на 35-60 с, а время полного отверждения - на       1,5 минуты.

При хранении в холодильнике пасты загустевают. Для облегчения замешивания паст их необходимо выдержать при комнатной температуре 2...3 часа. Для сокращения срока затвердевания пломбы допускается несколько увеличивать дозировку катализаторной пасты, для увеличения рабочего времени - основной. При этом следует помнить, что цвет пломбы будет соответствовать расцветке при соотношении паст 1:1.

Пломбирование
Материал вносят в кариозную полость порциями. Первую, меньшую, порцию вносят в углы и неровности, чтобы избежать воздушных пустот в пломбируемой полости. Затем второй порцией заполняют всю полость. Высокое качество пломбы из LATEFIL достигается при твердении материала под полимерной полоской. Применение матричных полосок показано при формировании контура пломбы и для межзубной сепарации. Удалять полоску целесообразно через 3...4 минуты после затвердевания пломбы. Излишки материала с десневого края следует удалять до начала твердения или после окончательного твердения пломбы.

Обработка пломбы

Через 5 мин после отвердевания пломбы можно приступить к ее обработке. Избыток материала убирают алмазными или мелкозернистыми корундовыми головками, затем мягко шлифуют дисками и силиконовыми головками с последующим полированием алмазной пастой Diapol-1.5 или Diapol-1.10 до блеска. 

Рекомендации
После отбора порции материала из шприца прокрутите винт несколько оборотов против часовой стрелки, исключая тем самым возможность самопроизвольного выдавливания пасты. 

Строго соблюдайте принадлежность колпачков катализаторной и основной паст на шприцах, а также на флаконах с жидкостями адгезива.

Не следует использовать металлические инструменты для извлечения пасты из шприца.

При длительном хранении травильного геля возможно его загустевание. Для получения необходимой консистенции выдавите гель на стекло и немного перемешайте.

Для сохранения рабочего времени и времени отверждения пасты, сохранения ее цвета не рекомендуется оставлять открытую упаковку материала на рабочем столе при высокой температуре в помещении и ярком дневном или искусственном освещении.
Условия хранения и маркировка 

Условия хранения

LATEFIL в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, при температуре не выше + 200С, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Для увеличения срока годности рекомендуется хранить материал в холодильнике с температурой +50С. Перед работой комплект LATEFIL необходимо выдержать 2...3 часа при комнатной температуре для восстановления пластичности композитных паст.

Маркировка
Дата изготовления указана на каждом шприце с пастой, гелем травильным, на каждом флаконе с адгезивом. Дата упаковки и номер партии системного комплекта указаны на этикетке потребительской тары.

Зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике Минздрава Украины.

Свидетельство о гос. регистрации  №5787/2006 от 8 декабря 2006 г.
Призначення
LATEFIL застосовується у стоматологічній практиці для пломбування зубів з каріозними поразками всіх класів за Блеком, для відновлення анатомічної форми і усунення косметичних дефектів зубних рядів.

Склад
1г LATEFIL містить:

2,2,-біс-[4-(2-гідроксі-3-метакрилоксі-пропоксі) феніл] пропан,   Біс-ГМА - 0,09 г;

триетіленглікольдіметакрилат, ТЕГДМА - 0,05г;

уретандіметакрілат УДМА - 0,06 г;

сіланізоване особливо дрібнозернисте барійалюмінійборосілікатне скло   -    0,77 г;

пірогенетичний діоксид  кремнію   -     0,02 г.

Технічні характеристики наповнювача:

- середній розмір часток - 0,7 мкм;

- максимальний розмір часток - 3,0 мкм;

- зміст наповнювача - 64,0 об.%.

Властивості
LATEFIL відноситься до групи мікрогібридних композитів хімічного твердіння. Робочий час композиції після змішування основної і катализаторної паст в співвідношенні 1:1 по об'єму складає при кімнатній температурі 1,5...3 хвилини. Тривалість твердіння пломби при температурі порожнини рота (30...32)0С - 1...3 хвилини після поміщення матеріалу в зуб, що пломбується. 

LATEFIL випускається наступних кольорових відтінків за шкалою Vita: А2, А3, А3,5, В1, С2, D3, ОА2 та ОА3. 

У комплект LATEFIL входять: паста зафасована у гвинтові шприци по 4 г або у банки по 15 г, універсальний дентин-емалевий адгезив Latebond-SC, 37% труючий гель на основі ортофосфорної кислоти, допоміжні пристосування.

Пломби з LATEFIL  характеризуються низьким водопоглиненням, високою твердістю, стабільністю кольору і рентгеноконтрасністю. Завдяки підвищеній прозорості і відмінній здатності до полірування LATEFIL придатний для реставрації передніх зубів.

Спосіб застосування

Підбір кольору пломбувального матеріалу.

Підбір кольору виконують після очищення емалі від зубного нальоту м'яким абразивом (пемза, крейда), порівнюючи зуб пацієнта із зразком розколірки Vita або з системного комплекту LATEFIL (краще - при природному освітленні). Під час процедури зуб повинен бути вологим. 

Підготовка каріозної порожнини

Зуб ізолюють від слини кофердамом або ватяним валиком. Каріозну порожнину обробляють по загальноприйнятій для композитів методиці з деякими уточненнями: фініровку країв емалі треба виконувати під кутом до вертикалі 30...450 приблизно наполовину її товщини, виконання зворотного конусу та інших елементів для механічного утримання пломби не потрібно. Після закінчення обробки порожнину ретельно промивають і сушать чистим стислим повітрям. При малій залишковій товщині стінки пульпарної камери в залежності від показань застосовують прокладки на основі гідроокису кальцію Replex-SC та/або ізолюючі прокладки зі склоіономерного,  полікарбоксилатного цементу або композиційного цементу Reoliner-SC .

Увага! Не допускається застосовувати прокладки, що містять евгенол. Порожнина, яка підготовлюється, повинна бути чистою і сухою.
Труєння емалі і дентину

Потрібну кількість гелю видавлюють зі шприца через канюлю у кювету, на скло або безпосередньо на поверхню зубу, що обробляється, спочатку на емаль, а за 15 с на дентин. Нанесений гель розподіляють на поверхні, що обробляється гладилкою і пензликом. Витримка гелю на емалі 30 с, а на дентині повинна становити 15 с. Після закінчення часу обробки труючий гель ретельно змивають протягом 10...15 с струменем води під тиском і сушать стислим повітрям. У разі забруднення порожнини слиною або кров'ю  повторне труєння виконують протягом 15 с. Канюлю після використання промивають водою за допомогою шприца, а після безпосередньої аплікації - ще і дезінфікують.

Нанесення адгезиву

По одній краплі основної і каталізаторної рідини адгезиву вміщують в кювету і швидко протягом 10...12 секунд перемішують їх шпателем. Готовий адгезив відразу ж наносять мікроапплікатором на протруєну поверхню зубу і стінки каріозної порожнини "втираючими" рухами протягом 10-20 с, а потім продувають стислим повітрям ще      10...15 с. Пломбувальний матеріал можна вносити в порожнину відразу після сушки, не чекаючи остаточного твердіння адгезиву. Кювету та шпатель від адгезиву потрібно очищати до його твердіння спиртом.

Змішування пломбувального матеріалу

На блокнот для змішування видавлюють зі шприца  або відбирають з банки приблизно рівні по об'єму кількості основної і каталізаторної паст. Пасти ретельно змішують пластмасовим шпателем протягом 20...30 с до отримання однорідної маси, яка придатна для пломбування протягом 1,5...2 хвилини.

Варто враховувати, що робочий час та час твердіння змінюються від температури приміщення, тривалості та якості змішування паст. Оптимальна робоча температура 20-210С, при підвищенні температури з 17-180С до 22-230С робочий час зменшується на 35-60 с, час остаточного твердіння - на 1,5 хвилини.

При зберіганні у холодильнику пасти гуснуть. Для полегшення змішування паст їх необхідно витримати при кімнатній температурі 2...3 години. Для скорочення терміну твердіння пломби допускається дещо збільшувати дозування каталізаторної пасти, для збільшення робочого часу - основної. При цьому потрібно пам'ятати, що колір пломби буде відповідати розколірці при співвідношенні паст 1:1.

Пломбування
Матеріал вносять в каріозну порожнину порціями. Першу, меншу, порцію вносять у кути і нерівності, щоб уникнути повітряних пустот в порожнині, що пломбується. Потім другою порцією заповнюють всю порожнину.

Висока якість пломби з LATEFIL досягається при твердінні матеріалу під полімерною смужкою. Застосування матричних смужок показане при формуванні контуру пломби і для міжзубній сепарації. Видаляти  смужку   доцільно  через 3 - 4 хвилини після твердіння пломби. Надлишки матеріалу з ясеневого краю потрібно видаляти до початку твердіння або після остаточного твердіння пломби.

Обробка пломби
Через 5 хвилин після твердіння пломби можна приступити до її обробки. Надлишок матеріалу прибирають алмазними або дрібнозернистими корундовими голівками, потім м'яко шліфують силіконовими голівками з подальшим поліруванням алмазною пастою Diapol-1.5 або Diapol-1.10 до блиску.

Рекомендації

Після відбору порції матеріалу зі шприца прокрутіть гвинт декілька обертів проти годинникової стрілки, виключаючи завдяки цьому можливість мимовільного видалення пасти. 

Суворо дотримуйте приналежність ковпачків катализаторної і основної паст на шприцах, а також на флаконах з рідинами адгезиву.

Не слід користуватися металевим інструментом для витягання пасти зі шприца.

При тривалому зберіганні труючого гелю можливе його загуснення. Для отримання необхідної консистенції видавіть гель на скло і трохи перемісіть.

Для зберігання робочого часу і часу затвердіння пасти, збереження Ії коліру не бажано залишати відкриту упаковку матеріалу на робочому столі при високій температурі в приміщенні і яркому денному або штучному освітленні.
Умови зберігання та маркування 

Умови зберігання

LATEFIL в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, при температурі не вище +200С, захищеному від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як за 1 м від опалювальних приладів. Для збільшення терміну придатності рекомендується використовувати холодильник з температурою +50С. Перед роботою комплект LATEFIL необхідно витримати 2...3 години при кімнатній температурі для відновлення пластичності композитних паст.

Маркування

Дата виготовлення вказана на кожному шприці або банки з пастою, гелем труючим, на кожному флаконі з адгезивом. Дата упаковки і номер партії системного комплекту зазначені на етикетці споживчої тари.

Зареєстровано та дозволено до застосування в медичній практиці МОЗ України.

Свідоцтво про державну реєстрацію №5787/2006 від 8 грудня 2006 р.

