Назначение
Материал композиционный пломбировочный светоотверждаемый LATELUX MS предназначен к применению в терапевтической стоматологии для:

- пломбирования кариозных полостей I и II класса по Блэку;

- реставрации (при наличии косметических показаний) режущего края передних зубов при патологической стираемости и бруксизме;

- наращивания культи при микропротезировании;

- изготовление вкладок прямым и непрямым методом;

- создания высокопрочного опакового слоя при косметической реставрации. 

Свойства
LATELUX MS относится к группе микрогибридных композитов, отвердевающих при воздействии  света с длиной волны 400-500 нм.  Глубина отверждения при засветке лампой мощностью 75 Вт в течение 40 с составляет  3,5 - 6 мм. 

Пасты LATELUX MS представляют собой высоконаполненные полимерные композиции. Содержание наполнителя составляет 82,1% по массе (68,8% по объему), что делает материал жестким. При работе материал может показаться «сухим», но при воздействии на него конденсирующих движений штопфера он приобретает пластичность. Материал обладает хорошей прозрачностью (кроме опаковых оттенков), не липнет к инструменту. LATELUX MS обладает сниженной усадкой - 1,9 - 1,95 об.%

В наборе оттенков паст  LATELUX MS использованы наиболее распространенные цвета оттенков по шкале VitaTM Classic: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2  и опаковые: ОА2, ОА3, ОВ2. 

Пломбы из LATELUX MS   характеризуются рентгеноконтрастностью, высокой твердостью, цветостабильностью, естественной флуоресценцией, низким водопоголощением и хорошей полируемостью. 

Входящий в системный комплект LATELUX MS  однокомпонентный дентин-эмалевый светоотверждаемый адгезив Monotex обеспечивает надежную адгезионную связь с прокладочным цементом, с протравленными фосфорной кислотой эмалью и дентином. В последнем случае не требуется применение специального праймера для дентина. 

Способ применения
Подбор цвета пломбировочного материала
Перед подбором цвета зубы очищают от мягкого зубного налета. Во время процедуры зуб должен быть влажным. Цвет пломбировочного материала подбирают при естественном освещении до препаровки кариозной полости, лучше всего путем сравнения цвета зуба с образцом  расцветки VitaTM Classic или фирменной расцветки LATELUX. Имеющиеся в системных комплектах LATELUX MS образцы цвета отвержденных паст точно соответствуют цвету содержимого соответствующего шприца. Их используют для выбора цвета при пломбировании в пределах эмали.  

Подготовка кариозной полости
Зуб изолируют от слюны коффердамом или ватным валиком. Кариозную полость обрабатывают по общепринятой для композитов методике с некоторыми уточнениями: финировку краев эмали выполнять под углом к вертикали 30 - 45˚ примерно  наполовину ее толщины, выполнение обратного конуса и других элементов для механического удержания пломбы не требуется. После окончания обработки полость тщательно промывают и сушат чистым сжатым воздухом. При остром глубоком кариесе на дно кариозной полости накладывают в зависимости от показаний прокладку на основе гидроокиси кальция и/или изолирующую прокладку из стеклоиономерного, поликарбоксилатного цемента или композитного цемента.

Внимание! Не допускается применять прокладки, содержащие эвгенол. 
Протравливание эмали и дентина
Для более полной очистки эмали и дентина и создания активного микрорельефа под нанесение адгезива проводят обработку пломбируемых поверхностей  37 % фосфорнокислым гелем. 

Для этого необходимое количество геля выдавливают из шприца через канюлю в кювету или на стекло, затем кисточкой наносят сначала на эмаль, а через 15 с на дентин. В некоторых случаях гель можно наносить непосредственно на обрабатываемую поверхность зуба через канюлю. Выдержка геля на эмали должна составлять 30 с, а на дентине - 15 с. 

По истечении времени обработки травильный гель тщательно смывают в течение 10 - 15 с струей воды под давлением и сушат 15 с чистым сжатым воздухом до слегка увлажненного состояния дентина и потускнения эмали. При повышенной резистентности эмали травление необходимо повторить  (не более 30 с).  Канюлю после использования промывают водой при помощи шприца.

Нанесение адгезива
Для аппроксимальных полостей устанавливают полимерную матричную полоску и клинья.  Каплю адгезива  Monotex выдавливают на аппликатор и наносят на стенки и края кариозной полости тонким сплошным слоем. Перед нанесением адгезива обрабатываемая полость должна быть визуально сухой, допускается незначительное увлажнение дентина за счет естественного просачивания дентинной жидкости. В течение 10 - 15 с адгезив втирают в стенки полости, а затем просушивают сжатым воздухом еще 10 - 15 с. Monotex наносят в один слой без последующей фотополимеризации.

Пломбирование
В глубоких полостях I и II класса перед внесением  LATELUX MS рекомендуется нанести один слой текучего композита LATELUX flow  по инструкции на применение этого материала. 

Для получения оптимального краевого прилегания рекомендуется смачивать инструмент тонким слоем адгезива. В этом случае адгезив выполняет функцию «моделирующей» жидкости. Адгезив предварительно нанести на кювету для испарения растворителя на 2 - 3 минуты. 

Любое пломбирование необходимо выполнять не менее чем в два слоя. Толщина каждого слоя (1,5 - 2) мм. Перед тем, как извлечь порцию материала из шприца, необходимо предварительно его слегка помять прямо в шприце. После внесения материала в полость уплотнять его рекомендуется конденсирующими движениями инструмента с большим диаметром, так как малый диаметр приводит к образованию кратеров и делает материал пористым. После нанесения первого слоя фотополимеризацию проводят 15 - 20 с, последующие слои отверждают 40 - 45 с. 

Реставрация коронки (микропротезирование)

Из опаковой пасты послойно моделируют тело зуба, полимеризуя последовательно каждый слой. После этого продолжают формирование коронки при помощи транслюцентных оттенков паст, главным образом, вестибулярной ее поверхности. При наложении слоев паст не допускается применение механических способов обработки перед наложением последующего слоя во избежание снижения межслойной адгезии. Моделировать следует штопфер-гладилкой только неотвержденную пасту. После окончательного отверждения реставрации контур и рельеф коронки корректируют механическим способом, как указано ниже.

Окончательная отделка реставрации
Механическую шлифовку и полировку пломб, отреставрированных коронок  осуществляют обычным для композитных материалов способом не ранее, чем через 5 минут после фотополимеризации алмазными и корундовыми головками, не допуская разогрева материала. Тонкую шлифовку выполняют силиконовыми дисками, после чего окончательно полируют пастой.
Рекомендации
После выполнения работы с пастой композита не следует оставлять шприцы открытыми. 

При длительном хранении травильного геля возможно его загустевание. Для получения требуемой консистенции гель необходимо выдавить на стекло и немного перемешать.

Перед использованием адгезив во флаконе необходимо взболтать.
Условия хранения и маркировка 
Условия хранения
LATELUX MS в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, при температуре не выше + 25˚С, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой +5˚С. Перед работой комплект LATELUX MS необходимо выдержать 2 - 3 часа  при комнатной температуре для восстановления пластичности композитных паст.

Маркировка
Символ [image: image1.emf]

  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице указывает номер  свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

Призначення
Матеріал композиційний пломбувальний світлотверднучий LATELUX MS призначений до застосування в терапевтичній стоматології для:

- пломбування каріозних порожнин I та II класу за Блеком;

- реставрації (при наявності косметичних показників) ріжучого краю передніх зубів при патологічній стертості та бруксизмі;

- нарощування культі при мікропротезуванні;

- виготовлення вкладок прямим та непрямим засобами;

- створення високоміцного опакового шару під час косметичної реставрації. 

Властивості
LATELUX MS відноситься до групи мікрогібридних композитів, що твердіють при впливі  світла (тип II ІСО 4049:2000) з довжиною хвилі 400 - 500 нм.  Глибина твердіння при засвітленні лампою потужністю 75 Вт протягом 40 с складає  3,5 - 6 мм. 

Пасти LATELUX MS представляють собою високонаповнені полімерні композиції. Вміст наповнювача - 82,1% за масою (68,8 % за об'ємом), що робить матеріал цупким. Під час роботи матеріал може здатися «сухим», але під впливом конденсуючих рухів штопферу він стає пластичним. Матеріал має добру  прозорість (крім опакових  відтінків), не липне до інструменту. 
LATELUX MS має знижену усадку - 1,9 - 1,95 об.%

У наборі відтінків паст LATELUX MS використано найбільш розповсюджені кольори за шкалою VitaTM classic: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2,  C2, та опакові: ОА2, ОА3, ОВ2.

Пломби з LATELUX MS  характеризуються рентгеноконтрастністю, високою твердістю, кольоростабільністю, природною флуоресценцією, низьким водопоглиненням та гарною поліруємістю. 

Однокомпонентний дентин-емалевий cвітлотверднучий  адгезив Monotex, що входить до системного комплекту LATELUX MS, забезпечує надійний адгезійний зв'язок із прокла-дочним цементом, із протруєними фосфорною кислотою емаллю та дентином. В останньому випадку не потрібно застосування спеціального праймера для дентину. 

Спосіб застосування
Підбір кольору пломбувального матеріалу
Перед підбором кольору зуби очищають від м'якого зубного нальоту. Під час процедури зуб повинний бути вологим. Колір пломбувального матеріалу підбирають при природному освітленні до препаровки каріозної порожнини, найкраще шляхом порівняння кольору зубу зі зразком  розколірки VitaTM Classic або фірмової розколірки LATELUX. Наявні в системних комплектах LATELUX MS  зразки кольору затверділих паст точно відповідають кольору вмісту відповідного шприца. Їх використовують для вибору кольору при пломбуванні в межах емалі. 

Підготовка каріозної порожнини
Зуб ізолюють від слини кофердамом або ватяним валиком. Каріозну порожнину обробляють по загальноприйнятій для композитів методиці з деякими уточненнями: фініровку країв емалі виконувати під кутом до вертикалі 30 - 45˚ приблизно  наполовину її товщини, виконання зворотного конусу та інших елементів для механічного утримання пломби не потрібно. Після закінчення обробки порожнину ретельно промивають і сушать чистим стисненим повітрям. При гострому глибокому карієсі на дно каріозної порожнини накладають у залежності від показань прокладку на основі гідроокису кальцію і/або ізолюючу прокладку з склоіономерного, полікарбоксилатного або композитного цементу.

Увага! Не допускається застосовувати прокладки, що містять евгенол. 
Труєння емалі і дентину
Для більш повного очищення емалі і дентину і створення активного мікрорельєфу під нанесення адгезиву проводять обробку пломбуємих поверхонь  37 % фосфорнокислим гелем. 

Для цього необхідну кількість гелю видавлюють зі шприца через канюлю в кювету або на скло, потім пензликом наносять спочатку на емаль, а через 15 с на дентин. У деяких випадках гель можна наносити безпосередньо на оброблювану поверхню зубу через канюлю.    Витримка гелю на емалі  повинна складати 30 с, а на дентині - 15 с. 

Після закінчення часу обробки труючий гель ретельно змивають протягом 10 - 15 с струменем води під тиском і сушать 15 с чистим стисненим повітрям до злегка зволоженого стану дентину і потьмяніння емалі. При підвищеній резистентності емалі протруєння необхідно повторити  (не більш 30 с).  Канюлі після використання промивають водою за допомогою шприца.

Нанесення адгезиву
Для апроксімальних порожнин установлюють полімерну матричну смужку і клини. Краплю адгезиву Monotex видавлюють на аплікатор і наносять на стінки і краї каріозної порожнини тонким суцільним шаром. При цьому оброблювана порожнина повинна бути візуально сухою, допускається незначне зволоження дентину за рахунок природного просочування дентиної рідини. Протягом 10 - 15 с адгезив втирають у стінки порожнини, а потім просушують стисненим повітрям ще 10 - 15 с. Monotex наносять одним шаром без подальшої фотополімеризації.

Пломбування
У глибоких порожнинах I и II класу перед внесенням  LATELUX MS рекомендується нанести один шар текучого композиту LATELUX flow  згідно з інструкцією по застосуванню цього матеріалу. 

Для отримання оптимального крайового прилягання рекомендується змочувати інструмент тонким шаром адгезиву. В цьому випадку адгезив виконує функцію «моделюючої» рідини. Адгезив попередньо нанести на кювету для випаровування розчинника на 2 - 3 хвилини. 

Будь-яке пломбування необхідно виконувати не менш, ніж у два шари, кожен шар товщиною (1,5 -  2) мм. Перед тим, як вилучити порцію матеріалу зі шприца, треба його трохи пом'яти прямо в шприці. Після внесення матеріалу до порожнини ущільняти його конденсуючими рухами інструменту з більшим діаметром, бо малий діаметр призводе до створення кратерів та робить матеріал пористим. Після нанесення першого шару фотополімеризацію проводять 15 - 20 с, наступні шари твердять 40 - 45 с. 

Реставрація коронки (мікропротезування)

З опакової пасти пошарово моделюють тіло зубу, полімеризуючи послідовно кожний шар. Після цього продовжують формування коронки за допомогою транслюцентних відтінків паст, головним чином, вестибулярної її поверхні. При накладанні шарів паст не допускається застосування механічних засобів обробки перед накладанням наступного шару для  виключення зниження міжшарової адгезії. Моделювати слідує штопфер-гладилкою тільки незатверділу пасту. Після кінцевого твердіння реставрації контур та рельєф коронки коректують механічним способом, як вказано нижче.

Заключна обробка реставрації 

Механічне шліфування і полірування пломб здійснюють звичайним для композитних матеріалів засобами не раніше, ніж через 5 хвилин після фотополімеризації алмазними та корундовими голівками, не допускаючи розігріву матеріалу. Тонке шліфування виконують силіконовими дисками, після чого заключна полірують пастою.

Рекомендації
Після виконання роботи з пастою композиту не слід залишати шприци відкритими. 

При тривалому збереженні труючого гелю можливо його загущення. Для одержання необхідної консистенції гель необхідно видавити на скло і трохи перемішати.

Перед використанням адгезив у флаконі необхідно збовтати.

Умови збереження та маркування 

Умови збереження
LATELUX MS  в упакованому вигляді повинний зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, при температурі не вище +25˚С, захищених від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів, на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.

Для збільшення терміну придатності при тривалому збереженні рекомендується використовувати холодильник з температурою +5˚С. Перед роботою комплект LATELUX MS необхідно витримати 2-3 години при кімнатній температурі для відновлення пластичності композитних паст.
Маркування
Символ  [image: image2.emf]

  зазначає кінцевий термін, що рекомендується, використання виробу.

Символ СР в таблиці зазначає номер свідоцтва про державну реєстрацію і дату його видачі.

