Назначение

Материал композиционный пломбировочный светоотверждаемый текучий LATELUX flow (маскировочный), далее в тексте  LATELUX flow (маск.), предназначен к применению в терапевтической и ортопедической стоматологии при необходимости выполнения реставраций, требующих большей укрывистости композитной пасты, чем этого можно достичь, применяя опаковые (дентинные) пломбировочные пасты.

Применение LATELUX flow (маск.) показано:

- для покрытия окрашенной и неоднородной эмали;

- при лечении флюороза;

- для тонированного покрытия штифтов и пинов;

- при реставрации виниров;

- для покрытия металла при реставрации пластмассовых и керамических облицовок протезов.

Состав и свойства

Состав композитной пасты LATELUX flow (маск.) не отличается от состава LATELUX flow транспарентных оттенков, используемых по показаниям применения текучих композитов. LATELUX flow (маск.) отличается на 40-50 % меньшей прозрачностью по сравнению с опаковыми пастами по фирменной расцветке LATELUX.

Пасты LATELUX flow (маск.) обладают общепринятой для этого класса материалов текучестью и, одновременно, выраженной тиксотропностью, позволяющей уменьшить стекание пасты с покрываемых поверхностей. LATELUX flow (маск.) выпускается четырех цветовых оттенков без идентификации по шкале VitaTM Classic:                                     U (универсальный), DY (темно-желтый), G (серый) и W (белый).

Глубина полимеризации LATELUX flow (маск.) при воздействии видимого света с длиной волны 400-500 нм в течение 40 с составляет 2,4  4 мм. При отверждении LATELUX flow (маск.) дает несколько увеличенную полимеризационную усадку по сравнению с универсальными композиционными материалами, но одновременно обладает прочностью при сжатии практически на том же уровне. 

Способ применения

Подготовка к реставрации

Подлежащие реставрации поверхности зубной эмали очищают от мягкого зубного налета суспензией пемзы и промывают водой. Не допускается применять очищающие пасты, содержащие масло и фториды. В соответствии с показаниями механически удаляют патологически измененные ткани зуба. Обработанные поверхности тщательно промывают водой и высушивают. После чего при помощи образца расцветки выбирают цвет пасты, который наилучшим образом подходит к данной структуре зуба.

Протравливание

Поверхности соседних зубов защищают от воздействия протравливающего средства матричной полоской. Для протравливания реставрируемой поверхности следует применять травильный состав, рекомендованный для применения используемой адгезионной системы, например, Latebond-LC . Выдержка травильного состава на поверхности должна составлять 20-30 с, после чего обработанную поверхность 10-15 с промывают водой и высушивают сжатым воздухом, очищенным от масла и влаги.

Для других случаев реставрации обработка травильным составом выполняется таким же образом, но только для очистки керамики, пластмассы или металла от загрязнений. Не допускается касание или попадание любых загрязнений на обработанную поверхность.

Нанесение адгезива

Адгезив Latebond-LC наносят двумя тонкими слоями с сушкой каждого слоя сжатым воздухом 10 15 с, после чего отверждают его светом в течение 15-20 с. 

Нанесение LATELUX flow (маск.)

Небольшое количество пасты из шприца наносят на шарик штопфера и притирающими движениями распределяют его по реставрируемой поверхности. Постепенно доводят толщину слоя пасты до примерно 0,2-0,4 мм, после чего полимеризуют светом 20 с. При необходимости добавляют пасту еще и окончательно полимеризуют 30-40 с.

Завершение реставрации

Реставрацию завершают наложением светоотверждаемого пломбировочного материала подходящего цветового оттенка и прозрачности, например, LATELUX, в соответствии с инструкцией на его применение. Для заключительной отделки и полировки реставрации рекомендуется применять алмазные полировальные пасты  Diapol-5.5 и Diapol-1.5.

Условия хранения и маркировка 

Условия хранения

LATELUX flow (маск.) в упакованном виде должен храниться в закрытых складских помещениях, при температуре не выше плюс 25˚С, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой плюс 5˚С.  Перед работой LATELUX flow (маск.) необходимо выдержать от 2 до 3 часов при комнатной температуре для восстановления пластичности композитной пасты.

Маркировка
Символ [image: image1.emf]

 указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице указывает номер  свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.

